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Druk op de On schakelaar van de 
schakelkast/ voeding om de spanning in 
te schakelen. 
Het indicatielampje in de schakelaar zal 
gaan branden. 
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Met de knop op de UV handunit en/of de 
knop op de verlengsteel kan nu naar FULL 
geschakeld worden (is volledige UV-
output) 

Laat men de Handmate in DIM te lang in het 
basis station liggen, dan zal na 5 minuten de 
melding U94 verschijnen. Zet de 
lampschakelaar uit. Display gaat over naar 
COOL en vervolgens na 8 minuten naar DONE

 


